
附件2
生物技术中心仪器设备开放制度及实施细则
第一章  总  则
第一条 指导思想
安全、规范、开放，为全面提高学院仪器设备的分析能力与检测水平，提高仪器设备对科学研究的贡献力度，为科研工作者的创新和研究能力提供平台。

第二条 总体目标
1.提升学院仪器配备水平，提高设备完好率、设备使用率、功能开发率、测试质量。

2.为科研工作者提供研究平台，提高科研成果产出率和整体科研水平。
第二章  开放内容
第三条 开放场所

实验室（中心）对外开放场地包括3号实训楼六楼及五楼的生理生化实验区、分子生物学实验区、植物组培实验区和精密分析实验室。

第四条 开放设备 

对外开放仪器设备以大型精密仪器为主，申请者进入实验室不得擅自使用未开放仪器设备，所有开放及不开放仪器设备不得私自带离实验室，如有私自带离者，一律按学院相关规定及治安管理条例执行。

第五条 开放对象

1. 向全院科研人员开放，为其提供科研工作所需的实验室、
仪器设备等资源。

2. 向全院学生开放，为学生举办的各种形式竞赛、科技创新
等活动提供培训条件及活动场所。 

3.向外校、外单位相关专业学生和科研人员开放，为他们提供实验课程所需的实验室、仪器设备等资源。
4.向社会开放，充分利用实验室各种资源为企事业单位提供
实验测试、技术咨询、技能培训等服务。

第六条 开放时间 

开放时间根据学院安排执行，原则上为每周一至周五8:30-16:30（法定节假日和寒暑假除外），如遇特殊情况，可另行酌情安排。 

第三章  管理制度
第七条 组织管理

开放实验室的管理由实验室主任全面负责。负责制订年度工作计划和年度总结报告，负责开放实验项目的审查，做好实验室运行记录及项目记录，包括开放范围、时间、内容、管理手段等。 

第八条 使用申请程序  

1.仪器使用者需提前3天预约并提出申请，填写《实验室使用申请表》（附表1），并递交至管理办公室（3号实训楼516室），申请使用大型精密仪器设备，需另填《大型精密仪器使用申请表》（附表2）。
2.申请表由实验室负责人审批后，相关管理人员负责开放使用管理工作，并填写《实验室使用登记表》（附表3）。
3.若使用者在约定时间内迟到或缺席，管理员有权将此次预约取消并安排其他使用者进行操作。
第九条 仪器设备使用管理 

1.实验室仪器设备由专人管理，大型精密仪器如电感耦合等离子质谱仪、流式细胞仪、核酸自动分析系统等由专人负责操作使用，其他仪器设备需经管理员培训或认定后方能使用，学生实验需由指导老师培训合格并经管理员同意后才能准入操作。申请者如出现未经允许擅自使用现象，管理员有权取消其使用资格，造成仪器损坏者，根据维修实际费用进行赔偿。
2.实验室仪器设备对外开放使用，管理人员只负责上机操作或培训，即申请者需自行完成检测样品前期处理及废料处理，并自行准备相关易耗品。大型精密仪器设备对易耗品、样本处理方式、背景纯度等有特殊要求，可提前咨询并告知管理员。
3.所有实验只提供测试数据，不出具检测报告。
第十条 收费标准及管理 

实验室仪器设备对院内科研人员及学生开放使用，暂时实行免费制度，对外开放实行收费制度，具体收费标准见附表4。
第十一条 卫生和安全管理 

实验完毕后，申请使用者应对使用的器皿、仪器设备、实验台面、地面等做好清洁、归位工作。
本细则由温州科技职业学院生物技术中心负责解释。
附件：1.实验室使用申请表
      2.大型精密仪器使用申请表
      3.实验室使用登记表
      4.开放仪器设备清单及收费标准
附表1
实验室使用申请表

	申请人
	
	联系方式
	

	所在单位
	

	使用原由
	□科研项目  □教学课程  □学生培训  □技术服务

	申请实验室
	

	使用日期
	月  日至  月  日
	使用时间
	点   分至   点   分

	实验室使用申请理由（简述试验内容及所需仪器设备）：


	申请人承诺：
1、遵守实验室相关管理制度，切实履行实验室用水用电防盗防火安全，确保人身安全及实验室正常运行。
2、正确使用实验室设备及仪器，保证实验室设备及仪器安全。使用后必须填写仪器设备使用记录。严禁操作未经申请的仪器设备。
3、按时进出实验室，保持实验室整洁并作好卫生工作。
   我已阅知实验室安全责任要求，保证切实履行实验室安全责任。
                            申请人签名:                年  月  日


	实验室安排
	
	试验时间安排
	

	管理员意见
	
	实验室主任审批
	


	附表2
大型精密仪器使用申请表

	一、使用申请

	申请人
	　
	项目名称
	　

	联系方式
	　
	申请时间
	　

	仪器名称
	　
	预计使用
时间
	   年   月   日 -    年  月   日
 共计    机时 

	
	
	
	

	管理员
	　
	联系方式
	　

	具体用途
	　

	仪器负责人
意见
	

	
	

	
	

	
	

	二、使用情况

	仪器状态
	　
	核查时间
	　

	实际使用
时间
	年    月     日 -    年    月     日  共计    机时

	具体情况
	　

	
	

	仪器负责人
核查意见
	


附表3
实验室使用登记表

	使用时间
	
	使用人
	
	管理员核查签字

	实验室编号
	
	

	实验项目
	
	

	使用仪器
	
	

	仪器状态
	
	


附表4
开放仪器设备清单及收费标准

	序号
	仪器名称
	型号
	收费标准（元）
	送样要求
	备注

	1
	电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）
	ICAP Qc，Thermo
	3个元素以内200/样；第4个元素起50/个，封顶500元/样
	不含有机物的澄清液体样品10-50ml；样品浓度在10-9~10-12mg/L
	提供样品前处理方法；
易耗品自备

	2
	流式细胞仪
	Accuri C6，BD
	50/样
	澄清液体样品1-5ml
	提供样品前处理方法；
易耗品自备

	3
	核酸自动分析系统（毛细电泳系统）
	LabChip Ⅱ，PE
	200/小时
	澄清液体样品，BSA/去垢剂浓度不超过0.05mg/ml或0.01%（v/v）；颗粒大小不超过0.22um；总盐度不超过125mM；质粒浓度必须低于20ng/ul
	3小时（200样）起测
提供样品前处理方法；
易耗品（含芯片盒）自备

	4
	荧光定量PCR仪
	7500，ABi
	200/小时
	透明PCR板
	提供样品前处理方法；
易耗品自备

	5
	紫外分光光度计
	Evolution 260 Bio，Thermo
	常规测试，80/样或200/小时
	澄清液体样品至少2ml
	提供样品前处理方法；
易耗品自备

	6
	高质量高速扫描仪
	STD4800，Regent
	100/样
	植物根系和叶片，扫描面积为：22×30cm
	提供样品前处理方法；
易耗品自备

	7
	电穿孔系统
	Bio-rad gene pulser xcell
	100/样
	细胞悬浮系
	提供样品前处理方法；
易耗品自备

	8
	冷冻球磨仪
	MM400，Retsch


	50/小时
	不超过8mm
	提供样品前处理方法；
易耗品自备

	9
	PCR仪
	S1000/T100，Bio Rad
	50/小时
	液体
	提供样品前处理方法；
易耗品自备

	10
	核酸蛋白测定仪
	U0080D，HITACHI
	50/样或100/小时
	液体
	提供样品前处理方法；
易耗品自备

	11
	全自动酶标仪
	ELx800，BioTek
	100/小时
	液体
	提供样品前处理方法；
易耗品自备

	12
	高速冷冻离心机
	himac CR 21GⅡ，HITACHI
	20/10分钟
	液体
	提供样品前处理方法；
易耗品自备


注：实验过程中如需借用非开放仪器设备，可咨询相关管理员。校内科研人员和学生原则上不收费，校外人员需收费，具体面议。
